CK-MB Kontrol Set

Prospektusteki talimatlar dikkatle takip edilmelidir. Bu
paketteki talimatlarda herhangi bir sapma varsa tahlil
sonuglarinin glvenilirligi garanti edilemez.

KULLANIM AMACI

CK-MB Kontrol Seviyel & Seviye |l otomatik sistemler
icindir. Kontroller Architect C & Alinity C serisi Klinik
Kimya Analizérleri‘nin kullanimi igindir. Kalibrasyon ;
kalibratér sisesinin Uzerindeki etikette bulunan deger
veya deder kagidinda belirtilen degerler girilerek yapilir.

CK-MB Kontrol Seviye |
REF: 01R92-01
Ambalaj: 5 * 2 ML Liyofilize

CK-MB Kontrol Seviyell
REF: 01R93-01
Ambalaj: 5 * 2 mL Liyofilize

Kontrol ile beraber kullanilmak lizere;
CK-MB Olcumler
REF: 01R88-31 / 01R88-21 / 08V3725 /
08Vv3720

SAGLANAN iCERIK / MALZEMELER

CK-MB Kontrol Seviye | (REF: 01R92-01) ve CK-MB
Kontrol Seviye II (REF: 01R93-01) insan serumu
icermektedir.

Sodyum Azid (0,09%), koruyucu madde olarak ilave
edilmistir.

Gerekli Fakat Ambalajda Bulunmayan Uriinler

1. 2.0 mL vyi saglayabilmek igin A sinifi volumetrik
pipet.

2. Distile ya da teknik 6zellikleri karsilayan degerde
USP standardinda arindirilmis deiyonize su.

3. CK-MB Reaktifler
REF: 01R88-31/01R88-21 / 08V3725 / 08V3720

STANDARDIZASYON

CK-MB Kontrollerin trasebilitesi; C.f.a.s. CK-MB (Ref:
11447394 216) yontemi kullanilarak ve piyasadaki
mevcut CK-MB Testi test sonuclari ile yerli serum
korelasyon galismalari karsilastirilarak dogrulanir.

ONLEMLER (Genel ve Kullanici)

Viaeut digi kullanim igindir.
Son kullanma tarihi gegen Urunleri kullanmayiniz.
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ARCHITECT® ¢

ALINITY® ¢

Farkl lot numarali kitleri birbirine karistirmayiniz.

insan kaynakli materyal.

Potansiyel bulasici gibi davraniniz.
Bu drundn hazirlanmasinda kullanilan her plazma
donér FDA onayli bir ydntemle test edilmistir ve HIV 1/2
HBsAg, HCV, HIV-Ag antikor varhgi icin negatif
bulunmustur. Cinku bilinen test yéntemlerinin higbirisi
hepatit B virust , Human Immunodeficiency Virus (HIV)
veya enfeksiyéz ajanlar bulunmadidina tam glvence
sunamaz. Tum insan kaynakli drlnler uygun 6nlemler
alinarak iyi laboratuvar kosullarinda kullaniimahdir
(GLP). Guvenlik Bilgi Formuna www.archem.com.tr'den
ulagabilirsiniz veya yerel temsilcinize bagvurabilirsiniz.

SAKLAMA VE STABILITE

1. CK-MB Kontrol Seviyel & Seviye lI
+2/+8 °C'de son kullanma tarihine kadar
stabildir.

2. Acllan kontroller karanlik bir yerde +2/+8
‘C’'de muhafaza edildiginde 5 guin stabildir.

3. CK-MB Kontrol Seviye | & Seviye Il - 20 ° C de
saklandiginda 30 gun stabildir. Seyreltiniz ve
karanlik bir yerde kapagi sikica kapatiimig bir
sekilde saklayiniz. Agik birakildiginda kirlenme ve
donma olabilir. (Dondurulmus haldeyken ilk
¢ézuldukten sonra tekrar dondurulamaz.)

KONTROLUN HAZIRLANMASI

Liyofilize serum kontroller 2.0 mL distile veya deiyonize

su ilave edilerek ¢ézinmelidir. Siseyi kapatiniz ve 30
dakika bekletiniz. Bir karistirici yardimiyla en az 10
dakika karistiriniz. En iyi performans igcin 1 saat oda
sicakhginda bekletiniz ve calistirmadan énce 2-3
dakika karistiriniz.

Képuk olugsumunu 6nlemek icin siseyi hafif cevirerek
¢ézindurinuz. Calkalamayiniz.
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KARARSIZLIK VE BOZULMA BELIRTILERI

Asirt bulaniklik, mikrobiyal buyime varligr ve

bozulma belirtisi olabilir.

In Vitro Diagnostik Medikal Cihaz
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Referans Numarasi

MARKA

CK-MB Kontrol Seviye | ve Seviye Il cesitli yetki
alanlarinda  Archem  Diagnostic AS. ticari
markasidir. ARCHITECT c Serisi ailesi , ¢ 4000,
c8000 ve <c¢ 16000 cihazlarindan olusur. |PRODUCT OF TURKEY | Tiirkiye Urini
ARCHITECT c serisi c4000, c8000, c16000 ve
Alinity C serisi Abbott Laboratuvarlarinin ticari
markasidir.

| FOR USE WITH

Birlikte kullanilacak driinleri tanimlar

Uretici

Son Kullanma Tarihi
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Archem Saglik Sanayi ve Tic. A.S.
M Mahmutbey Mah. Halkali Cad. No:124 Kat:4

Bagcilar/istanbul/Turkiye
Tel: + 90 212 444 08 92
Fax: +90 212 629 98 89
info@archem.com.tr www.archem.com.tr
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Kullanim kilavuzuna bakiniz
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