SPESIFIK PROTEIN KONTROL SEVIYE I-lI

REF:RCNO06  Spesifik Protein Kontroll 5x2mL
REF:RCNO7  Spesifik Protein Kontrolll 5x2 mL
REF: RCN08 Spesifik Protein Kontroll 5x1 mL
REF: RCN09 Spesifik Protein Kontrolll 5x1 mL
REF: RCN12 Spesifik Protein Kontroll 5x1 mL
REF: RCN13  Spesifik Protein Kontrolll 5x1 mL
REF: RCN18 Spesifik Protein Kontroll 5x1 mL
REF: RCN19 Spesifik Protein Kontrolll 5x1 mL
REF: RCN20 Spesifik Protein Kontroll 5x1 mL
REF: RCN21 Spesifik Protein Kontrolll 5 x 1 mL

@ archem

DIAGNOSTICS

Tr

Spesifik Protein Kontrol Seviye Il

REF: RCN19 (For Beckman)
Ambalaj: 5 x 1 mL Liyofilize

Spesifik Protein Kontrol Seviye |

REF: RCN20 (For Mindray)
Ambalaj: 5 x 1 mL Liyofilize

Kullanma talimati icerisinde yapilan degisiklikler gri ile
isaretlenmigtir.

Prospektisteki talimatlar  dikkatle takip  edilmelidir.
Talimatlarda herhangi bir sapma olursa tahlil sonugclarinin

glvenilirligi garanti edilemez.

KULLANIM AMACI

Archem Spesifik Kontrol Seviye I-ll, ASO-CRP ve RF

testlerinin kontrollinde kulanilir..
iCINDEKILER / SAGLANAN MALZEMELER

Spesifik Protein Kontrol Seviye |
REF: RCN06
Ambalaj: 5 x 2 mL Likit

Spesifik Protein Kontrol Seviye Il
REF: RCNO7
Ambalaj: 5 x 2 mL Likit

Spesifik Protein Kontrol Seviye |
REF: RCNO08
Ambalaj: 5 x 1 mL Liyofilize

Spesifik Protein Kontrol Seviye Il
REF: RCN09
Ambalaj: 5 x 1 mL Liyofilize

Spesifik Protein Kontrol Seviye |
REF: RCN12
Ambalaj: 5 x 1 mL Liyofilize

Spesifik Protein Kontrol Seviye Il
REF: RCN13
Ambalaj: 5 x 1 mL Liyofilize

Spesifik Protein Kontrol Seviye |
REF: RCN18 (For Beckman)
Ambalaj: 5 x 1 mL Liyofilize
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Spesifik Protein Kontrol Seviye Il
REF: RCN21 (For Mindray)
Ambalaj: 5 x 1 mL Liyofilize

RCNO06 / RCNO8 / RCN0O9 / RCN12 / RCN13 / RCN18 /
RCN19 / RCN20 / RCN21 insan serumu igcermektedir.
Koruyucu madde olarak Sodyum Azid (0,09%) eklenmistir.

Gerekli Fakat Ambalajda Bulunmayan Uriinler:
1. Siviiletimiicin A sinifi volimetrik pipet
2. Distile ya da teknik &zellikleri karsilayan degderde
USP (United States Pharmacopeial Convention)
standardinda arindiriimis deiyonize su.
3. Archem ASO, CRP, RF Reaktifi.

SAKLAMA VE STABILITE

1. Acllmamis Archem Spesifik Protein Kontrol Seviye 1
ve Seviye 2 +2/+8 °C ‘de etikette belirtilen son
kullanma tarihine kadar stabildir.

2. Aclldiktan sonra sulandirilan kontroller +2/+8 °C’ de
saklandiginda 5 (five) glin boyunca stabildir.

3. Archem Spesifik Protein Kontrol Seviye 1 ve Seviye
2 porsiyonlanarak -20 °C’ de saklandiginda 30 gun
stabildir. Sadece bir kez dondurun ve ¢ézdurln .

KONTROLUN HAZIRLANMASI

1. Kutu kapagini dikkatle aginiz. Acildiginda etrafa herhangi
bir toz maddenin sacilmamasina, flakondan disari
kagmamasina 6zen gosteriniz.

2. Flakonu Uzerinde vyazilan miktarda distile suyla
sulandiriniz. Enjektérle sivi aktariminda %5-20 arasi
hatalar olabileceginden bu islem icin  enjektér
kullaniimamalidir, kalibre edilmis mikropipet kullaniimalidir

3. Eklenen distile su sicakligi ve flakondaki kuru serum
sicakhdl +20/+25°C olmalidir. Bu eklemeden sonra kapagi
sikica kapatiniz. Distile su eklenmeden &énce flakonlari
+25°C’de 5-10 dakika bekletiniz.

4. 30 dakika kadar erimesini bekleyiniz ve flakonu belirli
araliklarla hafifce c¢evirerek tamamen Kkaristiriniz,
calkalamayiniz. Kabarcik veya k&puk olusturmayiniz.
Isikla temasini 6nleyiniz. Rutin karistirma prosedurleri igin
déner karistirici kullaniniz.
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5. Kontrol serumunu sulandiridiktan sonra kiguk miktarlar
halinde (150-250 mikrolitre) Eppendorf tlplere veya
cihazin  numune godelerine koyup buzdolabinda
dondurucuya kaldiriniz. Bu tarzda hazirlanan serumlarda
mutlaka kuguk birimlere ayirmadan 6nce serumu oda
sicakliginda 30 dakika bekletiniz ve serumlar bir kere
dondurup ¢ézdirdukten sonra tekrar dondurmayiniz.

6. Kontrol serumu ¢ékelmesi normal serumdan daha hizli
gerceklesir. Ayirma igslemi sirasinda ilk ve son pargalarin
homojen olmasi ve ¢ékelmenin énlenmesi igin islemi
olabildigince hizli gergeklestiriniz.

7. Kontrol serumu dilisyonunda kullanilacak distile su
kalitesi oldukga ©nemlidir. Bakteri kontaminasyonuna
bagli dederlerde ciddi sapmalar olabilir.

8. Kontrol serumu 6élgimlerinde enfeksiyon ajanlarina karsi
¢ok hassas olmak gerekir.

KARARSIZLIK VE BOZULMA BELIRTILERI

Asiri bulaniklik ve mikrobiyal blyime varligi ve bozulma
belirtisi olabilir.

ONLEMLER

insan kaynakll materyal. Potansiyel bulasici gibi

davraniniz.  Bu  drundn  hazirlanmasinda

kullanilan her plazma donér FDA onayli bir

yOntemle test edilmistir ve HIV 1/2 HBsAg, HCV,
HIV-Ag antikor varlidi icin negatif bulunmustur. Ancak bilinen
test yéntemlerinin higbirisi hepatit B virlisl, Human
Immunodeficiency Virus (HIV) veya enfeksiy6z ajanlar
bulunmadidina tam glvence sunamaz. TUm insan kaynakl
aranler uygun énlemler alinarak iyi Laboratuvar Uygulamalari
(Good Laboratory Practice - GLP) ilkelerine uygun sekilde
kullaniimalidir. Guvenlik Bilgi Formuna
www.archem.com.tr’den ulasabilirsiniz veya yerel temsilcinize
basvurabilirsiniz.

UYARILAR

IVD: In Vitro Diagnostik kullanim igindir.

Son kullanma tarihi gegmis reaktifleri kullanmayiniz.

Farkli iki lot numarali reaktif birbirine karistirimamalidir.
Profesyonel kullanim igindir.

iyi Laboratuvar Uygulamalari (GLP) ilkelerine uyunuz.
DIKKAT: Bu drin ile birlikte insan kaynakli érnekler isleme
alinmaktadir. insan kaynakli 6rneklerin timi potansiyel
bulasici olarak kabul edilir ve OHSAS standartlarina uygun
olarak ele alinmasi tavsiye edilmektedir.

Tehlike
H317 :Alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir.

Onlem
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P280 :Koruyucu eldiven / koruyucu giysi / gézluk /
maske kullaniniz.

P264 :Kullandiktan sonra elinizi uygun sekilde
yikayiniz.

pP272 Kirlenmis is kiyafetinin is yeri disinda

kullanimina izin veriimemelidir.

Miidahale

P302+P352 :Deri ile temasta bol sabun ve su ile
yikayiniz.

P333+P313 :Deriyi tahris eder ya da kizariklik meydana
gelirse tibbi yardima basvurunuz.

P362+P364 :Kontamine olmus giysiyi ¢ikariniz ve
kullanmadan &nce uygun sekilde yikayiniz.

imha

P501 ‘icerikleri ve kaplarl yerel dizenlemelere
gére atiniz.
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MARKA

Archem Spestifik Protein Kontrol Seviye 1 ve Seviye 2 cesitli
yetki alanlarinda Archem Saglik Sanayi ve Tic. A.S. ticari
markasidir.

Archem Saglik Sanayive Tic. A.S.
u Mahmutbey Mah. Halkali Cad. No:124 Kat:4

Bagcilar/istanbul/Turkiye

Tel + 90 212 444 08 92

Fax: +90 212 629 98 89
info@archem.com.tr www.archem.com.tr
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SEMBOLLER

In  Vitro  Diagnostik

Medikal Cihaz

Lot Numarasi
Kalibrator

Kontrol

Kiiresel Ticari Uriin
Numarasi
Referans Numarasi
Birlikte Kullanilacak
Uriinleri Tanimlar

Tiirkiye Uriinii

Uretici

Son Kullanma Tarihi

Sicaklik Sinirlamasi

(Saklama Sartlari)

Kullanim Kilavuzuna
Bakiniz

Dikkat

Test Sayisi
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